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Zawarte tu informacje mog�  zosta�  zmienione bez powiadomienia i nie stanowi�  zobowi� zania ze 
strony firmy HeartSine Technologies Inc. Nie wolno kopiowa�  ani przekazywa�  � adnego fragmentu 
niniejszej instrukcji w jakiejkolwiek formie lub jakimikolwiek � rodkami, czy to elektrycznymi czy 
mechanicznymi, równie�  poprzez wykonywanie fotokopii lub nagra�  w jakimkolwiek celu bez wyra� niej 
pisemnej zgody firmy HeartSine Technologies Inc. 
 

Prawa autorskie© 2009 HeartSine® Technologies. 
Wszelkie prawa zastrze� one. 

 
“samaritan” jest znakiem towarowym firmy HeartSine Technologies Inc. 

 
„Saver” oraz „SCOPE” s�  znakami towarowymi firmy HeartSine Technologies Inc. 

 
 
 

Wszelkie inne znaki towarowe nale��  do ich odpowiednich w
a� cicieli. 
 

Saver™ EVO grudzie�  2008 r. 
 
 

HeartSine Technologies Ltd.  
Canberra House 
203 Airport Road West 
Belfast 
BT3 9ED 
Northern Ireland 

 
Telefon: +44 28 9093 9400 �  Fax: +44 28 9093 9401 

Strona www: www.heartsine.com �  E-mail: support@heartsine.com 
 

Polish 
H013-001-040-1 
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Saver™ EVO INSTRUKCJA U � YTKOWNIKA  
 

Oprogramowanie Saver™ EVO umo� liwia odzyskiwanie danych o zdarzeniach z defibrylatora 
samaritan® PAD, baterii zestawu Data-Pak™ defibrylatora samaritan® AED i karty pami� ci PDU. 
Oprogramowanie Saver™ EVO umo� liwia równie�  zarz� dzanie danymi o zdarzeniach, które zosta
y 
zapisane na komputerze PC w zakresie drukowania, importowania i eksportowania tych danych do 
innych u� ytkowników oprogramowania Saver™ i Saver™ EVO. 
Oprogramowanie Saver™ EVO posiada licencj�  umo� liwiaj� c�  jego instalacj�  i u� ytkowanie na 
jednym komputerze PC. 
Instrukcje dotycz� ce instalacji znajduj�  si�  na p
ycie CD ROM i zosta
y równie�  dla wygody 
przedstawione w niniejszym dokumencie. 
 
Instrukcje dotycz � ce instalacji oprogramowania Saver EVO  
 

1. Nale� y w
o� y�  p
yt�  CD do nap� du CD ROM w komputerze, w którym oprogramowanie ma 
zosta�  zainstalowane. 

 

2. P
yta CD uruchomi automatycznie program instalacyjny. (Je� li komputer nie uruchomi 
programu instalacyjnego automatycznie, nale� y otworzy�  p
yt�  CD ROM i dwukrotnie 

nacisn��  ikon�  ‘ ’). 
 

3. Nale� y przeczyta�  umow�  licencyjn�  u� ytkownika. Aby zainstalowa�  oprogramowanie, nale� y 
zaakceptowa�  warunki tej umowy, naciskaj� c przycisk „dalej”. 

 

4. Oprogramowanie Saver™ EVO zostanie zainstalowane w domy� lnej lokalizacji w konfiguracji 
standardowej. Aby zaakceptowa� , nale� y nacisn��  przycisk „Zgadzam si� ”. Ustawie�  
domy� lnych nie powinny zmienia�  osoby, które nie s�  do� wiadczonymi u� ytkownikami 
komputera. 

 

5. W przypadku pojawienia si�  pytania o uwierzytelnienie sterownika urz� dzenia nale� y nacisn��  
przycisk „Kontynuuj”. 

 

6. Instalacja oprogramowania zostanie uko� czona. Nast� pnie nale� y wyj��  p
yt�  CD z nap� du 
CD ROM i j�  zachowa� . 

 
KRÓTKA INSTRUKCJA  
Aby odzyska�  dane o zdarzeniu zapisane na defibrylatorze samaritan® PAD lub baterii zestawu Data-
Pak™ defibrylatora samaritan® AED, lub Karcie Pami� ci PDU. 
 

1. Nale� y pod
� czy�  odpowiednie urz� dzenie do komputera PC. 
 
2. Nale� y otworzy�  oprogramowanie Saver™ EVO. 

3. Nale� y nacisn��  przycisk  lub , lub . 
 

4. Nale� y nacisn��  przycisk  w celu wy� wietlenia listy zapisanych zdarze� . 
 

 
5. Nale� y zaznaczy�  na li� cie �� dane zapisane zdarzenie. 
 

6. Nale� y nacisn��  przycisk , aby uzyska�  widok zdarzenia. 
 

7. Nale� y nacisn��  przycisk  i wpisa�  dane pacjenta wymagane w celu zapisania 
zdarzenia na komputerze PC.  

 

8. W razie potrzeby nale� y nacisn��  przycisk , aby wydrukowa�  zapis zdarzenia. 
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U� YWANIE oprogramowania Saver™ EVO  
 
Oprogramowania Saver™ EVO u� ywa si�  przy pomocy intuicyjnych przycisków w nim zawartych. 
Poni� ej przedstawiono ekran startowy oprogramowania Saver™ EVO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekran startowy 
oprogramowania Saver™ 

EVO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Version 1.0.5 Wersja 1.0.5 
Welcome to Saver EVO Oprogramowanie Saver EVO - Witamy 
Samaritan PAD Defibrylator Samaritan PAD 
Samaritan AED Defibrylator Samaritan AED  
PDU Karta pami� ci PDU 
Manage Saved Events Zarz� dzaj zapisanymi zdarzeniami 
Exit Saver EVO Wyjd�  z oprogramowania Saver EVO 
 
 
 
     

 defibrylator samaritan PAD – Otwiera menu umo� liwiaj� ce dost� p do funkcji defibrylatora 
PAD. Wi� cej informacji na stronie 5. 

 

 defibrylator samaritan AED – Otwiera menu umo� liwiaj� ce dost� p do funkcji defibrylatora 
AED. Wi� cej informacji na stronie 11. 
 

  Karta Pami� ci PDU – Otwiera menu umo� liwiaj� ce dost� p do funkcji karty pami� ci PDU.  
Wi� cej informacji na stronie 16. 
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 Zarz� dzaj zapisanymi zdarzeniami – Otwiera menu umo� liwiaj� ce dost� p do funkcji 
dotycz� cych zdarze�  zapisanych na komputerze PC. Wi� cej informacji na stronie 20. 

 

 Wyj� cie – Wyj� cie z oprogramowania Saver™ EVO. 
 

 Zmie�  ustawienia oprogramowania Saver™ EVO – Umo� liwia zmian�  has
a dost� pu do 
oprogramowania Saver™ EVO oraz wybranie opcji j� zykowych. Ponadto umo� liwia 
u� ytkownikowi dost� p do informacji na temat zmian w oprogramowaniu Saver™ EVO. 

 
U� ywanie poszczególnych menu przedstawionych powy� ej zosta
o opisane bardziej szczegó
owo w 

nast� pnych sekcjach. 
 
 
 
U� YWANIE oprogramowania Saver™ EVO z defibrylatorem s amaritan® PAD 
 
Aby u� ywa�  oprogramowania Saver™ EVO z defibrylatorem samaritan® PAD, nale� y posiada�  kabel 
do transmisji danych USB, który zosta
 do
� czony do defibrylatora PAD lub oprogramowania Saver™ 
EVO. 
 
Kabel USB nale� y pod
� czy�  do defibrylatora samaritan® PAD oraz do portu USB znajduj� cego si�  w 
komputerze PC. Nale� y uruchomi�  oprogramowanie Saver™ EVO. 
 

Naci� ni� cie przycisku defibrylatora Samaritan PAD  spowoduje otwarcie poni� szego okna. 
 

Ekran dost� pu do 
defibrylatora PAD 

oprogramowania Saver™ 
EVO 

 

PAD Data Dane defibrylatora PAD 
Change PAD settings Zmie�  ustawienia defibrylatora PAD 

Back Powrót 
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  Dane defibrylatora PAD – Nale� y nacisn��  ten przycisk w celu odzyskania danych o 
zdarzeniu z defibrylatora PAD. Wi� cej informacji na stronie 6. 

 

 Zmie�  ustawienia defibrylatora PAD - Nale� y nacisn��  ten przycisk w celu uruchomienia 
testów diagnostycznych lub zmiany konfiguracji (g
o� no�� , j� zyk lub czas) w defibrylatorze 
samaritan® PAD. Wi� cej informacji na stronie 8. 

 

 Powrót - Nale� y nacisn��  ten przycisk, aby powróci�  do ekranu startowego oprogramowania 
Saver™ EVO. 
 
 
 
ODZYSKANIE DANYCH O ZDARZENIU Z DEFIBRYLATORA samar itan® PAD 
 
Aby odzyska�  dane o zdarzeniu z defibrylatora samaritan® PAD, nale� y upewni�  si� , czy defibrylator 
samaritan® PAD jest pod
� czony do komputera PC, a nast� pnie nacisn��  przycisk Dane defibrylatora 

PAD . Umo� liwi to przeszukanie pami� ci defibrylatora PAD oraz wy� wietlenie listy wszystkich 
zapisanych zdarze�  w sposób przedstawiony poni� ej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekran listy dziennika 

zdarze�  
defibrylatora PAD 
oprogramowania 

Saver™ EVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Please select an event to dowload Wybierz zdarzenie do pobrania 
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Date Data 
Time Godzina 
Duration Czas trwania 
Save all Zapisz wszystkie 
View Widok 
Erase Usu�  
Back Powrót 
 
 

Zdarzenia napisane zielon�  czcionk�  i opatrzone symbolem  to zdarzenia, które ju�  zosta
y 
zapisane na komputerze PC. 
 

  Zapisz wszystkie – Naci� ni� cie przycisku Zapisz wszystkie spowoduje zapisanie wszystkich 
zdarze�  znajduj� cych si�  na li� cie dziennika zdarze�  defibrylatora PAD na komputerze PC w jednym 
pliku. 
NB. W tej wersji oprogramowania Saver™ EVO zdarze�  zapisanych w ten sposób nie mo� na 
odzyska�  w celu przegl� dania.  W celu odzyskania zdarze�  z tego pliku nale� y skontaktowa�  si�  z 
dzia
em pomocy technicznej firmy HeartSine Technologies. 
 

 Widok – Naci� ni� cie tego przycisku spowoduje wy� wietlenie wybranych zdarze� . 
 

 Usu�  – Naci� ni� cie tego przycisku spowoduje usuni� cie wszystkich zdarze�  z dziennika 
zdarze�  defibrylatora PAD. Wi� cej szczegó
owych informacji na temat usuwania danych na stronie 8. 
 

 Powrót – Nale� y nacisn��  ten przycisk, aby powróci�  do ekranu dost� pu do defibrylatora PAD 
oprogramowania Saver™ EVO. 
 
PRZEGL� DANIE ZDARZE�  NA DEFIBRYLATORZE samaritan® PAD 
Aby uzyska�  widok zdarzenia, nale� y zaznaczy�  je na li� cie, a nast� pnie nacisn��  przycisk Widok 

. 
Spowoduje to wy� wietlenie w osobnym oknie widoku zdarzenia wraz z wykresem EKG oraz dziennik 
zdarze� . 
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Okno widoku 
zdarze�  

defibrylatora PAD 
oprogramowania 

Saver™ EVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unitled Bez nazwy 
Save Zapisz 
Print Drukuj 
Print Preview Podgl� d wydruku 
Back Powrót 
 

Teraz mo� na zapisa�  wy� wietlane zdarzenie na komputerze PC, naciskaj� c przycisk Zapisz .  
Zdarzenia zapisane w ten sposób mo� na odzyskiwa�  i przegl� da�  w oprogramowaniu Saver™ EVO. 
Daje to mo� liwo��  wpisania informacji w celu zidentyfikowania pacjenta na li� cie zdarze�  zapisanych 
na komputerze PC. Dane pacjenta mog�  sk
ada�  si�  ze znaków alfanumerycznych, a w miar�  
potrzeby ka� de pole mo� na wype
ni�  lub pozostawi�  puste. 

 
   
 
 
 
 
 

Okno danych pacjenta defibrylatora PAD 
oprogramowania Saver™ EVO  

Enter Patient Details Wpisz dane pacjenta 
Example 003 Przyk
ad 003 
Record Type: Typ rekordu: 
Example Przyk
adowy 

Surname: Nazwisko: 
Forename: Imi� : 
D.O.B.: Data urodzenia: 
Patient ID: Nr ID pacjenta: 
Event Date and Time: Data i godzina zdarzenia: 
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New Record Type Nowy typ rekordu 
Save Zapisz 
Cancel Anuluj 
 
NB. Po zapisaniu danych o zdarzeniu na komputerze P C, informacji tych nie mo � na zmienia � . 
 
W oknie widoku zdarze�  oprogramowania Saver™ EVO znajduj�  si�  równie�  nast� puj� ce przyciski:  
 

 Drukuj zdarzenie – Nale� y nacisn��  ten przycisk w celu wydrukowania zdarzenia aktualnie 
wy� wietlanego w oknie widoku. 
 

 Podgl� d wydruku – Naci� ni� cie tego przycisku spowoduje wy� wietlenie podgl� du drukowanych 
danych wy� wietlonych na ekranie. 
 

 Powrót – Nale� y nacisn��  ten przycisk, aby powróci�  do ekranu dziennika zdarze�  
defibrylatora PAD oprogramowania Saver™ EVO. 
 
 
KASOWANIE PAMI � CI DEFIBRYLATORA samaritan® PAD 

Aby skasowa�  pami��  defibrylatora samaritan® PAD, nale� y nacisn��  przycisk Usu�     
 
Dla bezpiecze� stwa przed skasowaniem pami� ci oprogramowanie Saver™ EVO wy� wietli �� danie 
wpisania Has
a. Po wpisaniu poprawnego has
a pami��  defibrylatora samaritan® PAD skasowana 
usuni� ta. 
 
Uwaga: Firma HeartSine zaleca pobranie pe
nej pami� ci defibrylatora PAD przed jej skasowaniem. T�  
informacj�  nale� y zachowa�  na przysz
o�� . 
 
 
Po odzyskaniu danych z defibrylatora samaritan® PAD  i zapisaniu ich na komputer PC zaleca 
si �  usuni � cie zdarze �  z pami � ci defibrylatora PAD. Dzi � ki temu dost � pna b � dzie ca
a pami ��  w 
celu zapisania danych z innego zdarzenia. 
 
 
ZMIANA USTAWIE �  DEFIBRYLATORA samaritan® PAD  

Przycisk Zmie�  ustawienia defibrylatora PAD  pozwala u� ytkownikom konfigurowa�  niektóre z 
nast� puj� cych funkcji defibrylatora samaritan® PAD: 
 

�  Sprawd� /Ustaw czas  
�  Uruchom testy diagnostyczne  

 
Dodatkowo u� ytkownicy posiadaj� cy stosowne uprawnienia mog�  zmienia�  nast� puj� ce elementy: 
 

�  Poziom g
o� no� ci 
�  J� zyk 
�  W
� czanie d� wi� ków taktomierza  
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Naci� ni� cie przycisku Zmie�  ustawienia defibrylatora PAD  spowoduje uzyskanie dost� pu do 
poni� szego ekranu (patrz nast� pna strona): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Okno zmiany ustawie�  defibrylatora PAD 
oprogramowania Saver™ EVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Check/Set PAD Time Sprawd� /Ustaw czas defibrylatora PAD  
Run Diagnostic Tests Uruchom testy diagnostyczne 
Edit PAD Configuration Edytuj konfiguracj�  defibrylatora PAD 
Back Powrót 
 
 

 Sprawd� /Ustaw czas defibrylatora PAD – Ten przycisk pozwala u� ytkownikom 
zsynchronizowa�  czas na defibrylatorze samaritan® PAD z czasem na komputerze PC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okno Sprawd� /Ustaw czas defibrylatora PAD 
oprogramowania Saver™ EVO 

 

Manage PAD Clock Zarz� dzaj zegarem defibrylatora PAD 
Local time Czas lokalny 
Time (hh:mm:ss): Godzina (hh:mm:ss): 
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Date: Data: 
PAD Time Czas defibrylatora PAD 
Time (hh:mm:ss): Godzina (hh:mm:ss): 
Date: Data: 
Synchronize Synchronizuj 
Close Zamknij 
 
 
Naci� ni� cie przycisku Synchronizuj ustawi czas na defibrylatorze samaritan® PAD zgodnie z czasem 
na komputerze PC, do którego jest on pod
� czony. 
 
Nale� y nacisn��  przycisk Zamknij, aby powróci�  do Okna zmiany ustawie�  defibrylatora PAD 
oprogramowania Saver™ EVO. 
 
 

 Uruchom testy diagnostyczne – Przycisk ten pozwala u� ytkownikowi uruchomi�  niektóre 
podstawowe testy w celu sprawdzenia, czy defibrylator samaritan® PAD dzia
a poprawnie. Dost� p do 
listy dost� pnych testów diagnostycznych mo� na uzyska�  w „rozwijanym” menu w oknie, które otwiera 
si�  po naci� ni� ciu tego przycisku, co przedstawiono poni� ej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okno testów diagnostycznych 
defibrylatora PAD oprogramowania 

Saver™ EVO 
 
 
 
 

Select a test… Wybierz test… 
Start Rozpocznij 
All LED icons Wszystkie ikony LED 
Pads icon Ikona elektrod 
Pads placement icon Ikona umieszczenia ikon 
Shock key icon Ikona przycisku defibrylacji 
Stand clear icon Ikona odsuni� cia si�  
CPR icon Ikona RKO 
Audible beep Sygna
 d� wi� kowy 
Shock key operation Dzia
anie przycisku defibrylacji 
On/Off key operation Dzia
anie przycisku W
� cz/Wy
� cz 
Capacitor charge-up Do
adowanie kondensatora 
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 Edytuj konfiguracj�  defibrylatora PAD – Przycisk ten umo� liwia u� ytkownikom zmian�  
poziomu g
o� no� ci, j� zyka oraz w
� czenie lub wy
� czenie d� wi� ków taktomierza. Zmiany te mo� na 
potwierdzi�  wy
� cznie poprzez wpisanie wymaganego has
a. Poni� szy ekran przedstawia dost� pne 
opcje. Wybór j� zyków jest ograniczony do tych, które zosta
y zaprogramowane w urz� dzeniu, a 
dost� p do nich mo� na uzyska�  przy pomocy rozwijanego menu. Ekran ten pokazuje równie�  wersj�  
oprogramowania defibrylatora PAD. 
 
 

 
 
 
W przypadku urz� dze�  PAD300 oraz PAD300P, mo� liwy jest 
wybór j� zyków dost� pnych wy
� cznie z listy rozwijanej. 
 
 
J� zyki obecnie obs
ugiwane przez urz� dzenia PAD500P 
znajduj�  si�  na li� cie rozwijanej. 
 
 
 

Okno edycji konfiguracji defibrylatora PAD  
oprogramowania Saver™ EVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAD Configuration Konfiguracja defibrylatora PAD 
Speaker Volume Nat�� enie d� wi� ku g
o� nika 
Low Niskie 
Med 	 rednie 
High Wysokie 
Max Maksymalne 
Language Selection Wybór j� zyka 
English angielski 
Metronome Settings Ustawienia taktometru 
Enable W
� cz 
Disable Wy
� cz 
Energy Sequence Sekwencja energii 
Software Version Wersja oprogramowania 
OK OK 

Cancel Anuluj 
 
 
 
 
 
 
 
U� YWANIE OPROGRAMOWANIA Saver™ EVO Z BATERI �  ZESTAWU Data-
Pak™ DEFIBRYLATORA samaritan® AED 
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Aby u� ywa�  oprogramowania Saver™ EVO z bateri�  zestawu Data-Pak™ defibrylatora samaritan® 
AED nale� y posiada�  wersj�  USB Urz� dzenia Odzyskiwania Danych Samaritan (SDRU) oraz 
przewód. Starsze wersje urz� dzenia SDRU, które pod
� cza si�  do portu równoleg
ego komputera, 
równie�  wspó
pracuj�  z oprogramowaniem Saver™ EVO. 
Nale� y pod
� czy�  urz� dzenie SDRU do komputera PC przy pomocy kabla do transmisji danych oraz 
otworzy�  oprogramowanie Saver™ EVO. 
 

Nale� y nacisn��  przycisk defibrylatora Samaritan AED . Spowoduje to otwarcie poni� szego 
okna podmenu. 

 
 

Ekran dost� pu do  
defibrylatora AED oprogramowania 

Saver™ EVO 
 

AED Data Dane defibrylatora AED 
Change AED Settings Zmie�  ustawienia defibrylatora AED 
Back Powrót 
 
 
 
 

  Dane defibrylatora AED – Nale� y nacisn��  ten przycisk w celu odzyskania danych o 
zdarzeniu z zestawu Data-Pak™ defibrylatora AED. Wi� cej informacji na stronie 12. 

 

 Zmie�  ustawienia defibrylatora AED – Nale� y nacisn��  ten przycisk w celu przegl� dania i 
wprowadzenia zmian do ustawie�  konfiguracyjnych lub zsynchronizowania czasu w zestawie 
Data-Pak™ defibrylatora samaritan® AED. Wi� cej informacji na stronie 14. 

 

 Powrót – Nale� y nacisn��  ten przycisk, aby powróci�  do ekranu startowego oprogramowania 
Saver™ EVO. 
ODZYSKIWANIE DANYCH O ZDARZENIU Z BATERII ZESTAWU s amaritan® 
Data-Pak™  
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Nale� y w
o� y�  bateri�  zestawu Data-Pak™ do urz� dzenia SDRU oraz nacisn��  przycisk Dane 

defibrylatora AED . Spowoduje to wy� wietlenie zdarze� , które zosta
y zapisane na baterii 
zestawu Data-Pak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekran listy dziennika zdarze�  defibrylatora 

AED oprogramowania  
Saver™ EVO 

 
 
 

Please select an event to dowload Wybierz zdarzenie do pobrania 
Date Data 
Time Godzina 
Duration Czas trwania 
Save all Zapisz wszystkie 
Erase Usu�  

Back Powrót 
 
 

Zdarzenia opatrzone symbolem zegara  to zako� czone z powodzeniem autotesty defibrylatora 
AED. 
 
 

  Zapisz wszystkie – Przycisk ten jest nieaktywny w trybie defibrylatora AED.  
 

 

   Widok – Naci� ni� cie tego przycisku spowoduje wy� wietlenie wybranego zdarzenia. 
Wi� cej informacji na stronie 13. 
 

   Usu�  – Przycisk ten jest aktywny wy
� cznie, je� li bateria w urz� dzeniu SDRU to bateria 
akumulatorowa zestawu Data-Pak+™. W przeciwnym wypadku jest on nieaktywny. Wi� cej informacji 
na stronie 14. 
 

  Powrót – Nale� y nacisn��  ten przycisk, aby powróci�  do ekranu dost� pu defibrylatora PAD 
oprogramowania Saver™ EVO. 
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PRZEGL� DANIE ZDARZE�  ZAPISANYCH NA DEFIBRYLATORZE samaritan® 
AED 
 

Aby przegl� da�  zdarzenie, nale� y zaznaczy�  je na li� cie, a nast� pnie nacisn��  przycisk Widok . 
 
Spowoduje to wy� wietlenie zdarzenia w osobnym oknie widoku wraz z wykresem EKG oraz 
dziennikiem zdarze� : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okno widoku 
zdarze�  defibrylatora 

AED 
oprogramowania 

Saver™ EVO 
 
 

Untitled Bez nazwy 
Save Zapisz 
Print Drukuj 
Print Preview Podgl� d wydruku 
Back Powrót 
AED On Defibrylator AED w
� czony 
Analysing Analizowanie 
Pads On Elektrody w
� czone 
Shock advised Zalecana defibrylacja 
Charged Na
adowano 
SHOCK #1 (150J) DEFIBRYLACJA #1 (150J) 
Analysing Analizowanie 
Start CPR Rozpocznij RKO 
AED Off Defibrylator AED wy
� czony 
 
 
U� ytkownik mo� e teraz zapisa�  wy� wietlane zdarzenie na komputerze PC, naciskaj� c przycisk Zapisz 

. Umo� liwia to wprowadzenie informacji w celu zidentyfikowania pacjenta. Dane pacjenta mog�  
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sk
ada�  si�  ze znaków alfanumerycznych, a w miar�  potrzeby ka� de pole mo� na wype
ni�  lub 
pozostawi�  puste. 
 

 
 
 
 
 
 

Okno danych pacjenta defibrylatora AED  
oprogramowania Saver™ EVO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enter Patient Details Wpisz dane pacjenta 
Example 003 Przyk
ad 003 
Record Type: Typ rekordu: 
Example Przyk
adowy 

Surname: Nazwisko: 
Forename: Imi� : 
D.O.B.: Data urodzenia: 
Patient ID: Nr ID pacjenta: 
Event Date and Time: Data i godzina zdarzenia: 
New Record Type Nowy typ rekordu 
Save Zapisz 
Cancel Anuluj 
 
 
NB. Po zapisaniu danych zdarzenia na komputerze PC informacji tych nie mo � na zmienia � . 
 
W oknie widoku zdarzenia oprogramowania Saver™ EVO znajduj�  si�  równie�  nast� puj� ce przyciski:  
 
 

 Drukuj zdarzenie – Nale� y nacisn��  ten przycisk w celu wydrukowania zdarzenia aktualnie 
wy� wietlanego w oknie widoku. 
 

 Podgl� d wydruku – Naci� ni� cie tego przycisku spowoduje wy� wietlenie podgl� du drukowanych 
danych wy� wietlonych na ekranie. 
 

 Powrót - Nale� y nacisn��  ten przycisk, aby powróci�  do ekranu dziennika zdarze�  
defibrylatora PAD oprogramowania Saver™ EVO. 
 
KASOWANIE PAMI � CI ZESTAWU Data-Pak™+  

Aby skasowa�  pami��  zestawu Data-Pak™+, nale� y nacisn��  przycisk Usu�  . Dla 
bezpiecze� stwa przed skasowaniem pami� ci oprogramowanie Saver™ EVO wy� wietli �� danie 
wpisania Has
a. Po wpisaniu poprawnego has
a pami��  defibrylatora Data-Pak+ zostanie skasowana. 
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Uwaga: Firma HeartSine zaleca pobranie wszystkich zdarze�  w zestawie DataPak+ przed ich 
usuni� ciem. T�  informacj�  nale� y zachowa�  na przysz
o�� .   
 
Po odzyskaniu danych o zdarzeniach z baterii zestaw u Data-Pak™+ defibrylatora samaritan® 
AED i zapisaniu ich na komputerze PC zaleca si �  usuni � cie zdarze �  z pami � ci baterii. Dzi � ki 
temu dost � pna b � dzie ca
a pami ��  w celu zapisania danych z innego zdarzenia. 
 
ZMIANA ustawie �  defibrylatora AED. 
 

Naci� ni� cie przycisku Zmie�  ustawienia defibrylatora AED  umo� liwi dost� p do poni� szego 
ekranu: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okno zmiany ustawie�  defibrylatora AED  

oprogramowania 
Saver™ EVO 

 
 

Check/Set AED Time Sprawd� /Ustaw czas defibrylatora AED 
Edit AED Configuration Edytuj konfiguracj�  defibrylatora AED 
Back Powrót 
 
 
 

 Sprawd� /Ustaw czas defibrylatora AED – pozwala u� ytkownikom zsynchronizowa�  czas 
baterii zestawu Data-Pak defibrylatora samaritan® AED z czasem na komputerze PC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okno Zmie� /Ustaw czas defibrylatora AED  
oprogramowania Saver™ EVO 
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Manage Data-Pack Clock Zarz� dzaj zegarem zestawu Data-Pack  
Local time Czas lokalny 
Time (hh:mm:ss): Godzina (hh:mm:ss): 
Date: Data: 
Battery Time Czas baterii  
Time (hh:mm:ss): Godzina (hh:mm:ss): 
Date: Data: 
Synchronize Synchronizuj 
Close Zamknij 
 
 
Naci� ni� cie przycisku Synchronizuj ustawi czas baterii zestawu Data-Pak defibrylatora samaritan® 
AED zgodnie z czasem na komputerze PC, do którego jest on pod
� czony. 
 

 Edytuj konfiguracj�  defibrylatora AED – Przycisk ten umo� liwia u� ytkownikom zmian�  
poziomu g
o� no� ci, j� zyka oraz nagrywanie d� wi� ków, zmian�  czasu pod� wietlenia, w
� czanie lub 
wy
� czanie funkcji Autotestu przy starcie oraz w
� czenie lub wy
� czenie d� wi� ku taktomierza. Zmiany 
te mo� na potwierdzi�  wy
� cznie poprzez wpisanie wymaganego has
a. Poni� szy ekran przedstawia 
dost� pne opcje. Na tym ekranie wy� wietlana jest równie�  pojemno��  baterii zestawu Data-Pak. Je� li 
bateria zestawu Data-Pak+ jest u� ywana, wówczas ekran ten nie poka� e jej pojemno� ci. 
.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okno  
Edytuj konfiguracj�  defibrylatora PAD  

oprogramowania Saver™ EVO 
 

 
 
 

AED Configuration Konfiguracja defibrylatora AED 
Volume Settings Ustawienia nat�� enia d� wi� ku 
Low Niskie 
Med. 	 rednie 
High Wysokie 
Max Maksymalne 
Audio Recording Nagrywanie d� wi� ku 
Enable W
� cz 
Disable Wy
� cz 
Backlight duration Czas pod� wietlenia  
15 min 0 sec 15 min. 0 sek. 
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Run Self Test On Startup W
� cz Autotest przy starcie 
Enable W
� cz 
Disable Wy
� cz 
Metronome Settings Ustawienia taktomierza 
Enable  W
� cz 
Disable Wy
� cz 
Battery capacity Pojemno��  baterii 
OK OK 
Cancel Anuluj 
 
 
 
 
U� YWANIE OPROGRAMOWANIA Saver™ EVO Z KART �  PAMI� CI PDU 
 
Aby u� ywa�  oprogramowania Saver™ EVO z kart�  pami� ci samaritan® PDU, nale� y w
o� y�  kart�  do 
czytnika kart MMC/SD, który jest albo pod
� czony, albo wbudowany do komputera PC, na którym 
dzia
a oprogramowanie Saver™ EVO. Nale� y zauwa� y� , � e odnalezienie przez system operacyjny 
komputera karty w
o� onej do czytnika mo� e potrwa�  kilka sekund lub nawet minut� .  
 

Nale� y nacisn��  przycisk karty pami� ci PDU . Spowoduje to otwarcie poni� szego okna 
podmenu. 

 
 

 
 
PDU Data Dane Karty pami� ci PDU 
PDU Settings Ustawienia Karty pami� ci PDU 
Back Powrót 
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  Dane Karty pami� ci PDU – Nale� y nacisn��  ten przycisk w celu odzyskania danych o 
zdarzeniu z Karty pami� ci PDU. Wi� cej informacji na stronie 17. 

 

 Ustawienia Karty pami� ci PDU - Nale� y nacisn��  ten przycisk w celu uzyskania widoku 
ustawie�  konfiguracyjnych zestawu Data-Pak™ defibrylatora samaritan® PDU. Wi� cej 
informacji na stronie 19. 

 

 Powrót – Nale� y nacisn��  ten przycisk, aby powróci�  do ekranu startowego oprogramowania 
Saver™ EVO. 
 
 
ODZYSKIWANIE DANYCH O ZDARZENIU Z KARTY PAMI � CI PDU™  
 
Nale� y upewni�  si� , � e karta pami� ci samaritan® PDU jest w
o� ona do czytnika kart SD/MMC i 

nacisn��  przycisk Dane karty pami� ci PDU . Spowoduje to wy� wietlenie listy zdarze�  
zapisanych na karcie pami� ci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ekran  
listy dziennika zdarze�  karty 

pami� ci PDU oprogramowania 
Saver™ EVO 

 
 
 
 

Please select an event to dowload Wybierz zdarzenie do pobrania 
Date Data 
Time Godzina 
Duration Czas trwania 
Save all Zapisz wszystkie 
View Widok 
Erase Usu�  
Back Powrót 
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Zdarzenia opatrzone symbolem zegara  to autotesty karty pami� ci PDU, które zosta
y zako� czone 
pomy� lnie. 

Zdarzenia napisane zielon�  czcionk�  i opatrzone symbolem  to zdarzenia ju�  zapisane na 
komputerze PC. 
 
 

  Zapisz wszystkie – Przycisk ten jest nieaktywny w trybie karty pami� ci PDU.  
 
 

   Widok – Naci� ni� cie tego przycisku spowoduje wy� wietlenie wybranych zdarze� . 
Wi� cej informacji na stronie 18. 
 

   Usu�  – Przycisk ten jest nieaktywny w trybie karty pami� ci PDU. 
 
 

  Powrót – Nale� y nacisn��  ten przycisk, aby powróci�  do ekranu dost� pu do karty pami� ci 
PDU oprogramowania Saver™ EVO. 
 
 
 
PRZEGL� DANIE ZDARZE�  ZAPISANYCH NA KARCIE PAMI � CI PDU 
Aby uzyska�  dost� p do widoku zdarzenia, nale� y pod� wietli�  je na li� cie, a nast� pnie nacisn��  

przycisk Widok . 
 
Spowoduje to wy� wietlenie w osobnym oknie widoku zdarzenia wraz z wykresem EKG oraz 
dziennikiem zdarze� : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Okno widoku 
zdarze�  karty 
pami� ci PDU 

oprogramowania 
Saver™ EVO 
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Subject0007  Pacjent0007 
Save Zapisz 
Print Drukuj 
Print Preview Podgl� d wydruku 
Back Powrót 
AED On Defibrylator AED w
� czony 
Analysing Analizowanie 
Pads On Elektrody w
� czone 
Shock advised Zalecana defibrylacja 
Charged Na
adowano 
SHOCK #1 (120J) DEFIBRYLACJA #1 (120J) 
Analysing Analizowanie 
Start CPR Rozpocznij RKO 
AED Off Defibrylator AED wy
� czony 
 
 
 
U� ytkownik mo� e teraz zapisa�  wy� wietlane zdarzenie na komputerze PC, naciskaj� c przycisk Zapisz 

. Daje to mo� liwo��  wpisania informacji w celu zidentyfikowania pacjenta. Dane pacjenta mog�  
sk
ada�  si�  ze znaków alfanumerycznych, a w miar�  potrzeby ka� de pole mo� na wype
ni�  lub 
pozostawi�  puste. 
 

 
 
 
 
 
 

Okno danych pacjenta karty PDU  
oprogramowania Saver™ EVO 

 
 
 

Enter Patient Details Wpisz dane pacjenta 
Example 003 Przyk
ad 003 
Record Type: Typ rekordu: 
Example Przyk
adowy 

Surname: Nazwisko: 
Forename: Imi� : 
D.O.B.: Data urodzenia: 
Patient ID: Nr ID pacjenta: 
Event Date and Time: Data i godzina zdarzenia: 
New Record Type Nowy typ rekordu 
Save Zapisz 
Cancel Anuluj 
 
 
 
NB. Po zapisaniu zdarzenia na komputerze PC informa cji tych nie mo � na modyfikowa � . 
 
W oknie zdarzenia oprogramowania Saver™ EVO znajduj�  si�  równie�  nast� puj� ce przyciski:  
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 Drukuj zdarzenie – Nale� y nacisn��  ten przycisk w celu wydrukowania zdarzenia aktualnie 
wy� wietlanego w oknie widoku. 
 

 Podgl� d wydruku – Naci� ni� cie tego przycisku spowoduje wy� wietlenie podgl� du wydruku 
danych wy� wietlanych na ekranie. 
 

 Powrót – Nale� y nacisn��  ten przycisk, aby powróci�  do ekranu dziennika zdarze�  
defibrylatora PAD oprogramowania Saver™ EVO. 
 
 
PRZEGL� DANIE USTAWIE�  KARTY PAMI � CI PDU. 
 

Naci� ni� cie przycisku Widok ustawie�   umo� liwi uzyskanie dost� pu do ekranu Konfiguracji 
karty pami� ci PDU. Ekran ten pozwala u� ytkownikowi uzyska�  dost� p do widoku ustawie�  mocy 
baterii, nat�� enia d� wi� ku g
o� nika, j� zyka i taktometru, cz� stotliwo� ci ucisków przy resuscytacji 
kr�� eniowo-oddechowej oraz czasu trwania i terminu wa� no� ci, wersji oprogramowania i numeru 
seryjnego urz� dzenia PDU. U� ytkownik mo� e jedynie przegl� da�  te ustawienia i nie mo� e ich 
zmienia� . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Okno widoku ustawie�  karty PDU  
oprogramowania Saver™ EVO 

PDU Configuration Konfiguracja karty pami� ci PDU 
Batery Power Moc baterii 
Settings Ustawienia 
Speaker Volume: Nat�� enie d� wi� ku g
o� nika: 



Oprogramowanie Saver™ EVO Instrukcja U� ytkownika  

24 

Medium 	 rednie 
Language Setting: Ustawienia j� zyka: 
English angielski 
Metronome Setting: Ustawienia taktomierza: 
Enabled W
� czony 
CPR Rate Cz� stotliwo��  RKO: 
100 BPM 100 BPM 
CPR Duration: Czas trwania RKO: 
125 seconds 125 sekund 
Expiry Date: Data wa� no� ci: 
Software Version: Wersja oprogramowania: 
Serial Number: Numer seryjny: 
Close Zamknij 
 

 
 
U� YWANIE OPROGRAMOWANIA Saver™ EVO W ODNIESIENIU DO 
ZAPISANYCH ZDARZE �  
 

Przycisk Zarz� dzaj zapisanymi zdarzeniami  znajduj� cy si�  na ekranie g
ównym 
oprogramowania Saver™ EVO pozwala u� ytkownikom kontrolowa�  dane o zdarzeniach pobranych z 
defibrylatora samaritan® PAD, baterii zestawu samaritan® Data-Pak lub karty pami� ci PDU oraz 
zapisanych na komputerze.  
Naci� ni� cie tego przycisku spowoduje otwarcie poni� szego okna:  
 

 
 
Please select an event to open Wybierz zdarzenie do otworzenia 
Record Name Nazwa rekordu 
Patient ID Nr ID pacjenta 
Date Data 
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Patient Name Nazwa pacjenta 
View Widok 
Export Eksportuj 
Import Importuj 
Delete Usu�  
Back Powrót 
 

Pod� wietlenie zdarzenia na li� cie i naci� ni� cie przycisku Widok  spowoduje otwarcie 
zapisanego zdarzenia w celu uzyskania widoku danych EKG i dziennika zdarze� . 
 
 
Eksport i Import 
Oprogramowanie Saver™ EVO jest wyposa� one w funkcje umo� liwiaj� ce u� ytkownikom przesy
anie 
lub odbieranie danych o zdarzeniach do lub od innych osób, które u� ywaj�  oprogramowania Saver™ 
EVO. Aby przes
a�  lub odebra�  kopie zapisanych zdarze� , nale� y skorzysta�  z funkcji Eksportuj i 
Importuj oprogramowania Saver™ EVO. 
 
Aby dokona �  Eksportu zdarze � . 

1. Na ekranie Zarz� dzaj zapisanymi zdarzeniami nale� y pod� wietli�  zdarzenie lub kilka zdarze� , 

które maj�  zosta�  wyeksportowane, a nast� pnie nacisn��  przycisk . 
2. Komputer zapyta o lokalizacj� , w której eksportowany plik ma zosta�  zapisany, a tak� e 

pozwoli wybra�  nazw�  tego pliku. 
3. Nale� y nacisn��  przycisk Zapisz, aby zapisa�  plik w wybranej lokalizacji. 

 
Nast� pnie b� dzie mo� na do
� czy�  eksportowany plik do wiadomo� ci e-mail w standardowym 
programie poczty elektronicznej i przes
a�  go innemu u� ytkownikowi, który posiada oprogramowanie 
Saver™ EVO. 
 
Dane o zdarzeniu z oprogramowania Saver™ EVO mo � e przegl � da�  wy
 � cznie inny u � ytkownik 
oprogramowania Saver™ EVO. Poprzednia wersja oprogr amowania Saver™ nie umo � liwia 
skutecznego importu i wy 	 wietlenia danych z oprogramowania Saver™ EVO 
 
Aby Importowa �  zdarzenia  
Aby importowa�  zdarzenia i przegl� da�  je na komputerze PC, plik, który zosta
 przes
any przez innego 
u� ytkownika oprogramowania Saver™ lub Saver™ EVO, musi zosta�  zapisany w wybranej lokalizacji 
na komputerze PC. 

1. Na ekranie Zarz� dzaj zapisanymi zdarzeniami oprogramowania Saver™ EVO nale� y 

nacisn��  przycisk . 
2. Nale� y odnale��  lokalizacj� , w której plik zosta
 zapisany i nacisn��  przycisk Otwórz. 
3. Rekordy zostan�  dodane do listy plików oprogramowania Saver™ EVO na komputerze. 

 
Mo� na je nast� pnie przegl� da� , pod� wietlaj� c zdarzenie na li� cie i naciskaj� c przycisk Widok. 
 
Oprogramowanie Saver™ EVO poprawnie zaimportuje i w y	 wietli dane o zdarzeniu, które 
zosta
y wyeksportowane przy u � yciu poprzedniej wersji oprogramowania o nazwie Sav er™. 
 
Aby usun ��  zapisane zdarzenia  
Zapisane zdarzenia mo� na usun��  z pami� ci komputera przy pomocy oprogramowania Saver™ EVO. 
Zdarzenia s�  usuwane pojedynczo poprzez wybranie zdarzenia/zdarze�  do usuni� cia (mo� na wybra�  
kilka zdarze� ) i pod� wietlenie wybranego zdarzenia.  
 



Oprogramowanie Saver™ EVO Instrukcja U� ytkownika  

26 

Po potwierdzeniu zdarze�  przeznaczonych do usuni� cia nale� y nacisn��  przycisk Usu�   . Dla 
bezpiecze� stwa przed usuni� ciem pami� ci oprogramowanie Saver™ EVO wy� wietli �� danie wpisania 
Has
a. Po wpisaniu poprawnego has
a wybrane zdarzenia zostan�  usuni� te z komputera. 
 
Uwaga: Przed usuni� ciem nale� y upewni�  si� , � e wybrane zosta
y wy
� cznie zdarzenia przeznaczone 
do usuni� cia. Po usuni� ciu zdarze�  z pami� ci komputera nie b� dzie mo� na ich odtworzy� , a wszelkie 
informacje zostan�  utracone. 
 
 
ZMIANA HAS	A I J � ZYK OPROGRAMOWANIA Saver™ EVO 
 
Oprogramowanie Saver™ EVO jest wyposa� one w funkcje, które mo� na zmieni�  lub uzupe
ni�  
wy
� cznie po wpisaniu has
a. Pozwala to administratorom oprogramowania ogranicza�  dost� p do 
okre� lonych mo� liwo� ci tylko do upowa� nionych u� ytkowników. Oprogramowanie Saver™ EVO jest 
oryginalnie wyposa� one w has
o „default” ( „domy� lne”). 
 
Aby zmieni�  to has
o na w
asne, nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci:  
 

 
 
Samaritan PAD Defibrylator Samaritan PAD 
Samaritan AED Defibrylator Samaritan AED  
PDU Karta pami� ci PDU 
Manage Saved Events Zarz� dzaj zapisanymi zdarzeniami 
Exit Saver EVO Wyjd�  z oprogramowania Saver EVO 
 

Na powy� szym ekranie g
ównym oprogramowania Saver™ EVO nale� y nacisn��  ma
y przycisk . 
Spowoduje to otwarcie poni� szego okna. 
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Change Settings Zmie�  ustawienia 
Saver EVO: Rev. 1.0.5 Saver EVO: 1.0.5 
Copyright, Heartsine Technologies Prawa autorskie, Heartsine Technologies 
For support please contact: Aby uzyska�  wsparcie nale� y napisa�  pod adres: 
Current password Aktualne has
o 
Enter current password: Wpisz aktualne has
o: 
Confirm Potwierd�  
New Password Nowe has
o 
Enter new passowrd: Wpisz nowe has
o: 
Confirm new passowrd: Potwierd�  nowe has
o: 
Apply Zastosuj 
Language selection Wybór j� zyka 
Please select language: Wybierz j� zyk: 
English angielski 
OK OK 
Cancel Anuluj 
 
Nale� y wpisa�  aktualne has
o i nacisn��  przycisk „Potwierd� ”. Umo� liwi to wpisanie i potwierdzenie 
nowego has
a. 
Aby wprowadzi�  zmian� , nale� y nacisn��  przycisk „Zastosuj”. Pojawi si�  potwierdzenie dotycz� ce 
skutecznej zmiany has
a. Nale� y nacisn��  przycisk OK i aby wyj��  z tej funkcji w oknie Zmie�  has
o 
nale� y ponownie zatwierdzi�  przyciskiem „OK”. 
 
Nale� y zauwa� y� , � e przeinstalowywanie oprogramowania Saver™ EVO spowoduje ponowne 
ustawienie has
a domy� lnego oprogramowania. Jednak to dzia
anie nie spowoduje usuni� cia 
jakichkolwiek wcze� niej zapisanych danych o zdarzeniach. 
 
Wybór j 
 zyka  
Aby wybra�  j� zyk oprogramowania Saver™ EVO, nale� y wybra�  j� zyk z listy rozwijanej i nacisn��  
przycisk „Zastosuj”. 
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Change Settings Zmie�  ustawienia 
Saver EVO: Rev. 1.0.5 Saver EVO: 1.0.5 
Copyright, Heartsine Technologies Prawa autorskie, Heartsine Technologies 
For support please contact: Aby uzyska�  wsparcie nale� y napisa�  pod adres: 
Current password Aktualne has
o 
Enter current password: Wpisz aktualne has
o: 
Confirm Potwierd�  
New Password Nowe has
o 
Enter new passowrd: Wpisz nowe has
o: 
Confirm new passowrd: Potwierd�  nowe has
o: 
Apply Zastosuj 
Language selection Wybór j� zyka 
Please select language: Wybierz j� zyk: 
English angielski, francuski, niemiecki, w
oski, hiszpa� ski 
OK OK 
Cancel Anuluj 
 
Po naci� ni� ciu przycisku „Zastosuj” pojawi si�  nast� puj� cy ekran, po czym nale� y ponownie 
uruchomi�  oprogramowanie Saver™ EVO w celu wprowadzenia zmian. 
 

 
Language Change Zmiana j� zyka 
Saver EVO will have to restart for language 
changes to take effect. 

Aby zastosowa�  zmian�  j� zyka nale� y uruchomi�  
ponownie oprogramowanie Saver EVO 

Would you like to close Saver EVO now? Chcesz teraz zamkn��  oprogramowanie Saver 
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EVO? 
Yes Tak 
No Nie 
 
 
Je� li nie zmieniono has
a, po naci� ni� ciu przycisku „tak” pojawi si�  nast� puj� cy komunikat. 
 

 
Info! Informacja 
The password has not been changed. Would you 
like to change the password? 

Has
o nie zosta
o zmienione. Chcesz zmieni�  
has
o? 

Yes Tak 
No Nie 
 
Nale� y wybra�  odpowiednio „Tak” lub „Nie” w celu dokonania zmiany lub pozostawienia has
a. 
 
Uwaga: Je� li has
o zosta
o zmienione w ramach procedury zmiany j� zyka, wówczas komunikat nie 
pojawi si� . 
 
Oprogramowanie Saver™ EVO zostanie zamkni� te i po ponownym uruchomieniu b� dzie mo� na go 
obs
ugiwa�  w wybranym j� zyku. 


